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Г. В. Щуцька  
Проведеними дослідженнями можливостей методів надлишкових 
вимірювань встановлено високу ефективність представлених методів щодо 
підвищення точності вимірювань. Доведено, що рівняння надлишкових 
вимірювань забезпечує незалежність результату вимірювань від параметрів 
функції перетворення і їх відхилень від номінальних значень. Також доведена 
можливість отримання рівняння надлишкових вимірювань параметрів функції 
перетворення, що дасть можливість здійснення метрологічного самоконтролю. 
Експериментальними дослідженнями підтверджено, що точність вимірювання 
підвищується за рахунок обробки результатів проміжних вимірювань за 
рівнянням надлишкових вимірювань. В запропонованому рівнянні за рахунок 
операції віднімання виключається адитивная складова похибки, а за рахунок 
операції ділення виключається мультиплікативна. Це призводить до стійкості 
результату вимірювання надлишковим методом до змін параметрів функції 
перетворення. Зокрема встановлено, що зміна параметрів функції перетворення 
на (1÷10) % не впливає на результат надлишкових вимірювань, тобто відносна 
похибка в заданому робочому діапазоні становитиме δ1=(0,04 0,01) %. Це 
дозволяє стверджувати про відповідність математичної моделі, що лежить в 
основі представленого метода, отриманим результатам комп'ютерного 
моделювання. Останні, зокрема, стосується порівняльного аналізу методів 
надлишкових і ненадлишкових вимірювань на стійкість до зміни параметрів 
функції перетворення. Показано, що методи надлишкових вимірювань 
забезпечують автоматичне виключення систематичної складової похибки, 
обумовленої зміною параметрів функції перетворення. Це забезпечується 
завдяки виключенню впливу на результат вимірювання абсолютних значень 
параметрів нелінійної функції перетворення фотоприймача і їх відхилень від 
номінальних значень. 
Є підстави стверджувати про перспективний розвиток методів 
надлишкових вимірювань при різних видах функції перетворення сеснора в сфері 
підвищення точності. Цей результат досягається за рахунок обробки 
результатів проміжних вимірювань відповідно до рівняння надлишкових 
вимірювань. Крім того, за необхідності, запропоновані методи дають 
можливість здійснення метрологічного самоконтролю 
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1. Вступ  
Однією з актуальних на сьогоднішній день є завдання підвищення точності 
вимірювань при зниженні витрат на метрологічне забезпечення. Це пов'язано з 
тим, що при виконанні технологічних процесів, наприклад в хімічній, легкій та 
текстильній промисловості, навіть незначна зміна контрольованого параметра 
може призвести до браку продукції або до зниження її якості [1–3]. 
Похибка результату вимірювання в більшій мірі залежить від засобів 
вимірювання та зовнішніх факторів [1, 3]. При високотемпературних процесах, 
в якості сенсорів найчастіше використовуються напівпровідникові датчики 
(болометри, фотодіоди тощо). Даним сенсорам притаманні такі особливості як 
розкид параметрів (навіть в рамках однієї партії) і залежність параметрів від 
факторів навколишнього середовища (температури, вологості, іонізуючої 
радіації тощо). За даним [4] серед засобів вимірювальної техніки, що надходить 
на калібрування, майже 12 % з них мають похибку, яка не відповідає 
нормованій. Це обумовлено тим, що вплив дестабілізуючих факторів 
призводять до накопичення змін параметрів. В результаті зростає ризик 
надходження недостовірної інформації, що призводить до зниження точності 
вимірювання. Крім того, при використанні датчика з нелінійної функцією 
перетворення (наприклад, фотодіода) необхідно провести її лінеаризацию, що 
вносить додаткові похибки, або працювати на лінійній ділянці, що звужує 
діапазон вимірювань. 
У зв'язку з цим актуальними слід вважати дослідження, які спрямовані на 
розвиток і вдосконалення методів, що забезпечують незалежність результату 
вимірювань від параметрів функції перетворення і їх відхилень від номінальних 
значень.  
 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
В якості технологічного процесу розглянемо високотемпературний процес, в 
якому основним контрольованим параметром є температура. Так як температуру 
не можна виміряти безпосередньо, то в цьому випадку використовують для 
вимірювання іншу фізичну величину, яка має зв'язок з температурою. 
При високотемпературних вимірюваннях, як правило, використовують оп-
тико-електронні пристрої. Але на сьогодні завдання по підвищенню точності, 
розширенню діапазону вимірювань та можливості проведення метрологічного 
самоконтролю досі залишаються актуальними. Так, в роботі [5] наведені ре-
зультати дослідження можливості розширення діапазону. Показано, що шляхом 
використання запрограмованих коефіцієнтів підсилення та синхронних детек-
торів досягалося розширення смуги пропускання сигналу фотодіоду. Дослі-
дженнями оптимізаційних процесів фотодіодів, описаних в роботі [6], встанов-
лено, що завдяки введенню органічного прошарку досягалася зміна фотоелект-
ричних параметрів фотодіода. Однак слід зазначити, що в даних роботах не бу-
ли розглянуті питання підвищення точності вимірювань, що може викликати 
труднощі з отриманням достовірної інформації. Однією з причин цього є недо-
статня чутливість фотоприймача. Варіантом подолання цих труднощів може 








Ще одним варіантом підвищення точності, який був представлений в роботі [8], 
є використання калібрувального коефіцієнта. До того ж, підвищення точності 
вимірювання може бути досягнуто і за рахунок статистичної обробки багаток-
ратних вимірювань, як представлено в роботі [9]. Але невирішеними в цих ро-
ботах залишилися питання, що пов’язані з відхиленням параметрів функції пе-
ретворення від номінальних значень під впливом дестабілізуючих факторів. 
Для подолання цієї проблеми в роботі [10] був наведений алгоритм обчислю-
вань, завдяки якому досягалося покращення вихідного сигналу сенсора при різ-
них умова. Однак слід зазначити, що в даній роботі не була розглянута можли-
вість проведення метрологічного самоконтролю датчика. Варіант подолання 
цих труднощів було розглянуто в роботі [11]. Показано, що завдяки обчислен-
ню частотної характеристики і щільності фотоструму стає можливим прогнозу-
вання спектрального відгуку. Але, не зважаючи на позитивні результати, зали-
шилися невирішеними питання, що пов’язані з отриманням високоточного ре-
зультату вимірювання при нелінійній і нестабільній функції перетворення сен-
сора з можливістю проведення метрологічного самоконтролю. Причиною цього 
є те, що в зазначених роботах не наведена можливість досягнення незалежності 
отриманого результату від відхилень параметрів фотоприймачів. З практичної 
точки зору це може викликати додаткові похибки, які пов'язані з відхиленням 
параметрів функції перетворення від номінальних значень. Дана обставина по-
в'язана з тим, що на сенсор чинить вплив як оточуюче середовище, так і старін-
ня самого матеріалу сенсора. В результаті чого істотно змінюються показання 
вимірювального приладу і інформація стає недостовірною. Слід зазначити, що 
проблема достовірності отриманого результату була розглянута в роботі [12], 
де за рахунок введення надлишковості досягалося підвищення надійності отри-
маного результату. Однак в представленій роботі не були наведені шляхи вимі-
рювання при нелінійній функції перетворення. Для подолання цієї проблеми в 
роботі [13] було використано метод надлишкових вимірювань. Показано, що 
завдяки використанню рівнянь надлишкових вимірювань було досягнуто під-
вищення точності вимірювання при кубічній функції перетворення. Незважаю-
чи на отримані позитивні результати, в цій роботі не була наведена можливість 
вимірювання в широкому діапазоні вхідної характеристики сенсору, оскільки 
фотодіод має логарифмічну функцію перетворення.  
Все це дозволяє стверджувати, що доцільним є подальше проведення дослі-
джень, присвячених підвищенню точності вимірювання при логарифмічній функ-
ції перетворення сенсора в широкому діапазоні його вхідної характеристики з мо-
жливістю проведення метрологічного самоконтролю.  
 
3. Мета та завдання дослідження  
Метою роботи є підвищення точності вимірювання (потоку випромінювання) 
на основі оптико-електронних методів з використанням надлишковості за рахунок 














Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  
– розробити математичну модель методів надлишкових вимірювань при 
нелінійній функції перетворення, яка дає змогу отримати рівняння 
надлишкових вимірювань шуканого потоку випромінювання і параметрів 
функції перетворення фотоприймача; 
– показати переваги методів надлишкових вимірювань щодо відомих 
методів у сфері підвищення точності вимірювань за рахунок незалежності 
результату вимірювань від розкиду характеристик фотоприймачів. 
 
4. Матеріали та методи дослідження комп'ютерного моделювання 
методів надлишкових і ненадлишкових вимірювань  
4. 1. Досліджувані матеріали і засоби моделювання  
Дослідження проводилися з використанням кремнієвого фотодіода ФД307 з 
наступними параметрами: темновий струм фотодіода Is=0,003 мкА, струмова 
(монохромова) чутливість SIλ=0,27 А/Вт (при λ=0,55 мкм). 
Експериментальне підтвердження переваг математичної моделі методів 
надлишкових вимірювань проводилося за допомогою комп'ютерного 
моделювання в середовищі Mathcad15. 
 
4. 2. Метод дослідження надлишкових вимірювань при оцінці впливу 
параметрів функції перетворення на результат вимірювання 
Методи надлишкових вимірювань (МНВ) полягають в наступному: крім 
шуканої фізичної величини йде вимірювання (розділене у часі) декількох 
нормованих величин однієї фізичної природи з шуканою, в результаті чого 
отримуємо декілька тактів вимірювання. Математично ці такти вимірювання 
описуються системою рівнянь величин. Причому кількість рівнянь в системі 
залежить від кількості параметрів функції перетворення сенсора або на один 
більше (в залежності від складності нелінійної функції перетворення). В 
результаті розв’язання отриманої системи знаходять рівняння надлишкових 
вимірювань як шуканої фізичної величини, так і, при необхідності, і параметрів 
функції перетворення.  
Теоретичні основи і застосування МНВ наведені в роботах [14–16]. 
Надалі буде доведено, що отримане рівняння надлишкових вимірювань 
дозволяє отримати результат, незалежний від параметрів нелінійної ФП і їх 
відхилень від номінальних значень. 
При застосуванні високотемпературних процесів в якості фізичної 
величини будемо розглядати потік оптичного випромінення від досліджуваного 
об'єкта. Розглянемо математичну модель представленого методу на прикладі 
оптико-електронного методу вимірювання температури. Згідно [17], зв'язок між 
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]); А' – коефіцієнт 









Отже, для точного вимірювання температури необхідно якомога точніше 
визначити значення потоку випромінювання. 
Відомо [18], що функція перетворення (ФП) напівпровідникового 
фотодіода, що працює в фотогальванічному режимі (з навантаженням), 
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де UR – напруга на навантаженні; URM – падіння напруги на омічних елементах 
діода; T – температура фотодіода (зазвичай дорівнює температурі 
навколишнього середовища або блоку стабілізації температури); 
q – заряд електрона (q=1,6 · 10
-19
 Кл); k – стала Больцмана (k=1,38 · 10
-23
 
Дж/K); SI – струмова (монохромова) чутливість фотодіода; Фх – потік оптичного 
випромінювання, що падає на фотодіод; Is – темновий струм фотодіоду. 








 а також 
позначимо «тепловий потенціал» kT q  через S Н. З урахуванням цього, якщо 













x T e           (3) 
 
Як видно з рівняння (3), залежність потоку випромінювання від напруги є 
нелінійною (експоненціальною) і залежить від того, як точного були задані ці 
параметри (URM, S Н і ФТ). Отже, відхиленні даних параметрів від номінальних 
значень може привести до недостовірної інформації і, як наслідок, до зниження 
точності вимірювань. 
На відміну від класичного підходу, в результаті застосування МНВ 
отримуємо рівняння надлишкових вимірювань потоку випромінювання, в яке 
параметри URM і S Н не входять, що дає можливість підвищити точність 
вимірювань. Слід зауважити, що незалежність результату вимірювального 
перетворення від параметрів URM і S Н також важливо у випадку, коли в 
процесі технологічного процесу необхідно замінити датчик на однотипний. 
Застосування МНВ в цьому випадку не потребує додаткової калібровки і 
добірки датчиків, що значно скорочує витрати часу.  
Для побудови математичної моделі МНВ, як вже зазначалось, необхідно 
сформувати декілька нормованих (каліброваних) потоків випромінювання. 
Формування каліброваних за значеннями потоків випромінювання відбувається 












Для визначення кількості тактів вимірювання, визначаємо кількість 
змінних ФП. Оскільки функція перетворення фотодіода, що описується 
рівнянням (2), має 4 змінні, то необхідно провести 4 такти вимірювання, тобто 
сформувати 4 потоки випромінювання. Для цього, за допомогою стандартного 
джерела з нормованими характеристиками отримують такі додаткові потоки 
оптичного випромінювання, що дозволять сформувати надлишковість. В 
результаті сформуємо калібровані за значеннями потоки оптичного 
випромінювання Ф0 і ΔФ0. Після того, як стандартне джерело зможе 
сформувати ці потоки, на фотоприймач будуть послідовно надходити такі 4 
потоки випромінювання: {Ф1}={Ф0}, {Ф2}={Ф0}+{ΔФ0}, {Ф3}={Фx}, 
{Ф4}={Фx}+{ΔФ0}. В результаті таких тактів вимірювання, на виході 
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де U Ri – напруга в кажному i-му (i=(1 ÷ 5)) такті вимірювань; S Н – 
крутизна перетворення. 
При рішенні системи (4), виведемо рівняння надлишкових вимірювань 
шуканого потоку випромінювання Фх. Для цього з системи (4) знайдемо різницю 
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Для кожного з виразів (5) і (6) визначимо параметр S Н, прирівняємо їх та 
вирішимо відносно шуканого параметра Фх. В результаті отримуємо наступне 
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Для перевірки правильності отриманого виразу треба в рівняння (7) 
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Як видно з рівняння (8), параметри логарифмічної ФП (URM і S Н) 
скорочуються, що є доказом того, що результат надлишкових вимірювань 
потоку випромінювання Фх не залежить від параметрів ФП. Варто відзначити, 
що дана особливість МНВ виконується за умови, що параметри URM і S Н 
залишаються постійними за час проведення вимірювання. 
Ще однією перевагою запропонованих методів є те, що з їх допомогою 
стає можливим проводити метрологічний самоконтроль сенсора. Але цей 
процес не відбувається миттєво, а потребує певного наперед заданого часу. 
Детальний опис проведення метрологічного самоконтролю з використанням 
МНВ наведено в роботі [15]. 
Загалом, метрологічний самоконтроль за допомогою МНВ здійснюється 
завдяки рівнянню надлишкових вимірювань параметрів ФП. Для цього, з 
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Для визначення величини Фт знайдемо відношення різниць для напруг 
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З рівняння (11) видно, що значення параметра ФT можна отримати шляхом 
покрокового наближення, тобто використати метод ітерацій.  
Варто відзначити, що, якщо при вимірах не стоїть завдання по визначенню 
параметрів ФП, то тоді можна проводити не п'ять, а чотири такти вимірювань, 
виключивши перший такт в системі (4). 
Таким чином, алгоритм застосування МНВ буде наступним (рис. 1): 
 
 
Рис. 1. Алгоритм застосування МНВ 
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Рис. 1. Продовження. Алгоритм застосування МНВ 
 
Для підтвердження високої точності представленого методу оцінку впливу 
параметрів ФП на результат вимірювання потоку випромінювання проводять за 
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результатами розрахунків похибок вимірювань при нормованих параметрах ФП 
і при їх відхиленні, а також подальшого їх порівняння. Як уже зазначалося, 
визначення впливу відхилення параметрів ФП від їх номінальних значень на 
результат вимірювання проводилося на прикладі кремнієвого фотодіода ФД307 
з параметрами: темновий струм фотодіода Is=0,003 мкА, струмова чутливість 
SIλ=0,27 А/Вт (при λ=0,55 мкм).  
Основними показниками, які визначалися при комп'ютерному 
моделюванні, було обрано такі: значення потоку випромінювання (Фх), 
відносна похибка вимірювання Фх МНВ (δ1) і відносна похибка вимірювання Фх 
ненадлишковим методом (δ2). 
Визначення значень відносної похибки вимірювання досліджуваного 
потоку випромінювання МНВ визначалося за такою методикою: спочатку 
визначається вид ФП та кількість її параметрів. Оскільки логарифмічна ФП, що 
описується рівнянням (2), має 4 змінні, то необхідно провести 4 такти 
вимірювання, тобто сформувати 4 потоки випромінювання. В результаті 
отримаємо систему рівнянь (4), виключивши перший такт (оскільки він 
потрібен при визначенні параметрів ФП для метрологічного самоконтролю).  
Для кремнієвого фотодіода ФД307 з логарифмічною ФП визначаємо 
робочий діапазон потока оптичного випромінювання Фх, який лежить в межах 
від 0,07 мВт до 1,00 мВт. Задаємо нормовані за значенням потоки оптичного 
випромінювання Ф0 і ΔФ0 такими, щоб вони були одного порядку з 
досліджуваним потоком Фх. Обираємо Ф0=0,05 мВт і ΔФ0=0,80 мВт. Так як 
темновий струм фотодіода Is=0,003 мкА, а струмова (монохромова) чутливість 
SIλ=0,27 А/Вт, то в цьому випадку одержуємо такі значення параметрів: 
крутизна перетворення S Н=0,025 і темновий поток ФT=1,11·10
-8
 Вт. 
По отриманим даним за рівнянням надлишкових вимірювань (7) визначаємо 
значення досліджуваного потоку випромінювання Фх. В результаті отримуємо 
значення, яке приведене до входу, тобто яке значення на вході задали, таке ж і 
отримали на виході. Це є доказом правильності виведеного рівняння. Отримане 
значення будемо вважати для ідеальних умов (без похибок). Так як в реальних 
умовах при проведенні будь-якого технологічного процесу виникають похибки, 
то для комп'ютерного моделювання задаємо, що похибка відтворення 
нормованих за значенням потоків випромінювання Ф0 і ΔФ0 буде складати 0,1 
мкВт.  
Далі, щоб простежити динаміку впливу зміна різних параметрів ФП на 
результат вимірювань, проводилися розрахунки при двох різних випадках:  
1) при зміні параметра S Н в рамках ±1,0 % (S Н=SН (1±0,01)= 
=0,025 (1±0,01)), а параметра URM на ±10,0 % (U RM=(0,01±0,001) В) при 
постійному параметрі ФT; 
2) при збільшенні параметра Фт до ±10,0 % (при зміні параметра S Н в 
рамках ±1,0 %, URM на ±10,0 %). 
При дослідженнях вважали, що зміна параметрів функції перетворення є 
постійними за час проведення чотирьох тактів вимірювання. 







випромінювання Фх за рівнянням надлишкових вимірювань (7), а також 
визначалась відносна похибка вимірювання. 
Для представлення наявних переваг отриманих результатів, що були 
отримані за допомогою МНВ, проводився порівняльний аналіз з результатами 
ненадлишкового методу при тих же умовах. Тобто розрахунки проводилися при 
тих же заданих змінах параметрів, що і для МНВ: при зміні параметра S Н в 
рамках ±1,0 %, а параметра URM на ±10,0 %.  
 
5. Результати дослідження на стійкість до зміни параметрів функції 
перетворення ненадлишкового і надлишкового методів  
Результати проведеного комп'ютерного моделювання та порівняльний 
аналіз МНВ і ненадлишкового методу на стійкість до зміни параметрів ФП 
наведені нижче. Розрахунки проводилися при умові, що зміни параметрів ФП 
залишаються сталими у всіх тактах вимірювання. 
1. Комп'ютерне моделювання в середовищі Mathcad15 методів 
надлишкових вимірювань в робочому діапазоні фотодіода, дало наступні 
результати: 
– при зміні параметра S Н в рамках ±1,0 % (S Н=SН (1±0,01)= 
=0,025 (1±0,01)), а параметра URM на ±10,0 % (U RM=(0,01±0,001) В) при 
постійному значенні параметра ФT, відносна похибка δ1 визначення потока Фх 
буде складати δ1=(0,04 0,01) %. 
Було також з’ясовано, що збільшення параметра S Н до ±10,0 % (при тих 
же значеннях параметрів URM і ФТ) не призводить до зміни результату. 
– при збільшенні параметра ФТ до ±10,0 % (при зміні параметра S Н в 
рамках ±1,0 %, URM на ±10,0 %) значення похибки буде складати δ1=(0,04 0,01) 
%. 
2. Оскільки нелінійна функція перетворення сенсора при використанні 
ненадлишкових методів потребує лінеарізації або необхідність роботи на 
лінійній ділянці, то при комп'ютерному моделюванні була обрана лінійна 
ділянка вхідної характеристики фотодіода. Ця ділянка лежить в межах від 0,66 
мВт до 0,88 мВт. Проведені розрахунки показали наступні результати:  
– при зміні лише параметра S Н в рамках ±1,0 % відносна похибка δ2 
визначення потока Фх буде складати δ2=1,0 %; 
– при зміні лише параметра URM на ±10,0 % відносна похибка δ2 визначення 
потока Фх буде вже складати δ2=(0,5 0,4) %;  
– при при зміні параметра S Н в рамках ±1,0 %, а параметра URM на ±10,0 % 
відносна похибка δ2 визначення потока Фх буде вже складати δ2=(1,5 1,4) %.  
Виходячи з отриманих результатів, можна констатувати той факт, що МНВ 
забезпечують інваріантність результатів вимірювання до змін параметрів ФП (за 
умови, що зміни цих параметрів незмінні за час проведення тактів вимірювання). 
При цьому значення похибки визначення шуканого потоку випромінювання буде 
залишатися практично незмінним (зміни відбуваються лише в третьому знаку на 











разі застосування ненадлишкових методу, при тих же змінах параметрів, похибка 
збільшується на порядок в порівнянні з МНВ чим демонструє свою залежність 
від стабільності параметрів ФП. Крім того, застосування ненадлишкових методів 
при нелінійної функції перетворення датчика вимагає її лінеаризації або роботі 
на лінійній ділянці, що призводить до звуження робочого діапазону. 
Слід зазначити, що, не зважаючи на всі переваги МНВ, їм також властива 
методична похибка, яка обумовлена похибкою відтворення нормованих за 
значенням потоків випромінювання. Таким чином, висуваються вимоги до 
джерела випромінювання, тобто чим точніше буде відтворено нормований 
потік, тим менше буде методична похибка.  
 
6. Обговорення результатів комп'ютерного моделювання математич- 
ної моделі методів надлишкових вимірювань  
При визначенні похибки вимірювання досліджуваного (шуканого) потоку 
випромінювання, як випливає з отриманих результатів дослідження, 
закономірним є те що запропонований МНВ забезпечує підвищення точності 
вимірювання в порівнянні з застосуванням ненадлишкових методів. Це 
обумовлено особливість рівняння надлишкових вимірювань, в якому за рахунок 
різниць певних напруг виключається адитивна складова систематичної похибки, а 
за рахунок операції ділення вказаних напруг виключається мультиплікативна 
складова. 
Слід зазначити, що МНВ безпосередньо використовуються при нелінійної 
функції перетворення датчика будь-якого виду без необхідності її лінеаризації. 
Отримані дані щодо впливу на результат вимірювання відхилень 
параметрів нелінійної функції перетворення фотоприймача від номінальних 
значень, дозволяють стверджувати наступне:  
– МНВ безпосередньо використовуються при нелінійної функції 
перетворення датчика без додаткової її лінеаризації, що сприяє підвищенню 
точності та розширенню діапазону вимірювань;  
– дані методи незалежні від змін значень параметрів фотоприймачів (за 
умови, що за час проведення тактів вимірювань така зміна параметрів 
залишається постійною). Це також дає можливість підвищити точність 
вимірювання та скоротити час при заміні фотоприймачів, оскільки не потрібно 
додатково проводити калібрування.  
Такі висновки можна вважати доцільними з практичної точки зору, тому, 
що МНВ в цілому дозволяють підвищити точність, розширити діапазон 
вимірювань і дають можливість скоротити час при заміні фотоприймачів. З 
теоретичної точки зору вони дозволяють стверджувати, що МНВ можна 
використовувати як при лінійної так і при нелінійної функції перетворення, що 
є одним з їхніх переваг. Однак неможливо не відзначити, що отримані 
результати виходять такими за умови, що похибка відтворення нормованих за 
значенням потоків випромінювання буде досить мала. Це накладає певні 
обмеження на дослідження отриманих результатів, що може трактуватися як 










каліброваного джерела з нормованими характеристиками, тому дана похибка 
буде в рази менше, ніж похибка самого вимірювання. 
 
7. Висновки  
1. Наведено шляхи формування надлишковості, що передбачає додаткове 
введення декількох потоків оптичного випромінювання. Завдяки цьому 
створюється система рівнянь величин з метою отримання рівняння 
надлишкових вимірювань. Отримане рівняння надлишкових вимірювань (7) 
забезпечує виключення впливу на результат вимірювання змін значень 
параметрів нелінійної фу нкції перетворення фотоприймача (за умови, що ці 
зміни залишаються постійними за час проведення тактів вимірювання). Крім 
того, рішення системи дає також можливість отримати рівняння (9)–(11) 
надлишкових вимірювань параметрів ФП і, в подальшому, проведення на їх 
основі метрологічного самоконтролю. 
2. В результаті порівняльного аналізу похибок ненадлишкових методу і 
МНВ встановлено, що методи надлишкових вимірювань забезпечують високу 
точність вимірювання потоку випромінювання, що буде складати при заданих 
параметрах (0,04 0,01) %. Такі значення отримують завдяки обробці 
результатів відповідно до рівняння надлишкових вимірювань (7). В даному 
рівнянні за рахунок віднімання напруг виключається адитивна складова 
систематичної похибки, а за рахунок операції ділення різниць напруг 
виключається мультиплікативна складова.  
В цілому, можна стверджувати про ефективність методів надлишкових 
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